计量技术交流资料之二十一        上海兰斯汀仪表研究所         电话/传真： 021-65890192

直流数字电压表检测标准电池━技术资料
上海兰斯汀仪表研究所    林骐
一、标准电池电压值检测原理

1、对接差值法原理图
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2、测量原理
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3、对接替代差值法原理图        
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        4、测量原理
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二、标准电池内阻的检测

1、读取
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后，将
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并联在
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2、内阻计算式
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三、数表视被检等以最小步进可取0.1μV或0.01μV。
    跳字应小于0.1μV或0.01μV为宜。
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